
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 Control Hight عنوان کنترل :   HE4 (CLIA) : یشعنوان آزما

 00/26/1020شروع کنترل :  806826ساخت :  یسر Elecsys عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

011.180 862.266 881.210 886.60 810.688 066.960 080.916 01.290 9.898 

 

 مقدار یختار

11/21/1028 801 

16/21/1028 888 

 مقدار یختار

02/21/1028 882 

01/21/1028 881 

 مقدار یختار

09/21/1028 812 

 

Mean: 343.8 SD: 12.071 CV%: 3.511 

 

 


